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2	 Produktbeschreibung

2.1	Geräteübersicht

Bedienelement
AN/AUS-Schalter
Sicherheitschip für Wegfahrsperre 
Geschwindigkeitsregler
AUF/AB-Schalter
Handgriff 
Feststellknopf für Querverstellung 
Feststellknopf für Höhenverstellung
Standrohr
Entriegelungshebel (Zuklappen Sitz-/Griffeinheit)

2	 Description du produit

2.1	Vue d’ensemble de l’appareil

Élément de commande
Interrupteur MARCHE/ARRÊT
Chip de sécurité pour bloquer le fauteuil 
Régulateur de vitesse
Interrupteur MONTÉE/DESCENTE
Poignée 
Bouton de blocage pour réglage transversal 
Bouton de blocage pour réglage de la hauteur
Manche
Levier de déverrouillage 
(rabattre l’unité siège/poignée)
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Feststellknopf für Standrohr
Akku-Pack
Laufrad
Steigbein
Sicherheitsbremse
Lenkrolle
Fußstütze (einklappbar)

Feststellknopf für Höhenverstellung 
der Fußstütze
Armlehnen (wegklappbar)

Entrieglunsknopf 
(Aufklappen Sitz-/Griffeinheit)

Akkuanzeige
Einzelstufenschalter
ComfortStep

2.2	Information zu den Gerätetypen

Diese Bedienungsanleitung ist universell 
für die Gerätetypen s-max sella D1353 
und s-max sella D1603 ausgelegt. Diese 
Treppensteiger unterscheiden sich ledig-
lich in den technischen Daten sowie in der 
Optik.

2.3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Treppensteiger s-max sella ermöglicht 
es eine einzelne Person sicher und 
ohne große Mühe über Treppen auf und 
ab zu befördern. Das Fahren auf schiefen 
Ebenen ist ebenfalls möglich.

Bouton de blocage pour le manche
Bloc batterie
Roue de roulement
Pied d’appui
Frein de sécurité
Roue de guidage
Repose-pied (rabattable)

Bouton de blocage pour réglage de  
la hauteur du repose-pied
Accoudoirs (rabattables)

Bouton de déverrouillage 
(relever l’unité siège/poignée)

Affichage de l’état de charge des batteries
Interrupteur marche par marche
ComfortStep

2.2	Information relative aux types 
d’appareils

Ce document est un manuel d’utilisation 
universelle pour les modèles s-max  
sella D1353  et s-max sella D1603. Ces  
monte-escalier se différencient  
exclusivement par leurs caractéristiques 
techniques et leur aspect visuel.

2.3	Utilisation conforme à l’usage  
prévu

Le monte-escalier s-max sella permet  
de monter et descendre une seule  
personne sans effort et en toute sécurité 
dans les escaliers. De même que sur des 
sols irréguliers.
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2.4	Technische Daten

Technik s-max sella D1353 
(135 kg Version)

s-max sella D1603 
(160 kg Version)

Abmessungen

Höhe: min. 1150 mm
          max. 1550 mm
Breite: Handgriff = 495 mm, 
Steigeinheit = 320 mm, 
Gesamt = 520 mm
Tiefe: Handgriff = 212 mm, 
Gesamt = 890 mm

Höhe: min. 1150 mm, 
          max. 1550 mm
Breite: Handgriff = 495 mm, 
Steigeinheit = 338 mm, 
Gesamt = 520 mm
Tiefe: Handgriff = 212 mm, 
Gesamt = 890 mm

Eigengewicht

Steigeinheit = 15,8 kg
Griff-/Sitzeinheit = 14,8 kg
Akkupack = 3,0 kg
Beide Armlehnen = 1,2 kg
Ladegerät = 0,2 kg
Gesamtgewicht = 35,0 kg

Steigeinheit = 16,9 kg
Griff-/Sitzeinheit = 14,8 kg
Akkupack = 3,0 kg
Beide Armlehnen = 1,2 kg
Ladegerät = 0,2 kg
Gesamtgewicht = 36,1 kg

Zulässiges Gesamtgewicht 170 kg 195 kg

Maximales 
Personengewicht

135 kg 160 kg

Steiggeschwindigkeit 1) 5 - 20 Stufen / Minute, konti-
nuierlich regelbar

8 - 24 Stufen / Minute, 
kontinuierlich regelbar

Reichweite mit einer Akku-
Ladung bei durchschnittli-
cher Belastung von 75 kg1)

ca. 26 Stockwerke 
(entspricht 390 Stufen)

ca. 20 Stockwerke 
(entspricht 300 Stufen)

Reichweite mit einer Akku-
Ladung bei voller Belas-
tung1)

ca. 11 Stockwerke 
(entspricht 165 Stufen)

ca. 9 Stockwerke 
(entspricht 135 Stufen)

Max. Treppenstufenhöhe 220 I 235 mm (erweitert) 220 I 235 mm (erweitert)
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Benötigte Treppenbreite 
(gerade Treppen)

Breite s-max sella + 100 mm Breite s-max sella + 100 mm

Min. Plattformgröße
(U-förmige Treppen)

Abhängig von Körpergröße 
Bedienperson etc.

Abhängig von Körpergröße 
Bedienperson etc.

Akkumulatoren 2 x 12 V / 3,3 Ah (gasdicht) 2 x 12 V / 3,3 Ah (gasdicht)

Gleichstrommotor 24 V / 200 W 24 V / 275 W

Schaltkraft AUF/AB-
Schalter

3-8 N 3-8 N

Schaldruckpegel < 70 dB < 70 dB

Lager-/Betriebstemperatur: 
Gerät

0° C bis +60° C / 
-30° C bis +50° C

0° C bis +60° C / 
-30° C bis +50° C

Lager-/Betriebstemperatur: 
Akku

0° C bis +60° C /
-30° C bis +50° C

0° C bis +60° C / 
-30° C bis +50° C

Vibrationsangaben

Der gewichtete Effektivwert 
der Beschleunigung, dem die 
oberen Körpergliedmaße aus-
gesetzt sind, liegt typischer-
weise unter 2,5 m/s2.

Der gewichtete Effektivwert 
der Beschleunigung, dem die 
oberen Körpergliedmaße aus-
gesetzt sind, liegt typischer-
weise unter 2,5 m/s2.

Aufkleber Seriennummer Links am Gehäuse Links am Gehäuse

IP-Schutzklasse
IPX4 Schutzgrad:  
Schutz gegen Spritzwasser 
aus allen Richtungen

IPX4 Schutzgrad:  
Schutz gegen Spritzwasser 
aus allen Richtungen

1) Bei aktiviertem ComfortStep verringert sich die Steiggeschwindigkeit sowie die Reichweite.

Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und bleiben vorbehalten.
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2.4	Caractéristiques techniques

Technique s-max sella D1353 
(version 135 kg)

s-max sella D1603 
(version 160 kg)

Dimensions

Hauteur : mini. 1150 mm
             maxi. 1550 mm
Largeur : poignée = 495 mm, 
Dispositif de montée = 320 mm, 
total = 520 mm
Épaisseur : poignée = 212 mm, 
total = 890 mm

Hauteur : mini. 1150 mm, 
             maxi. 1550 mm
Largeur : poignée = 495 mm, 
dispositif de montée = 338 mm, 
Total = 520 mm
Épaisseur : poignée = 212 mm, 
total = 890 mm

Poids propre

Unité monte-escalier = 15,8 kg
Unite poignée/assise = 14,8 kg
Bloc batterie = 3,0 kg
Les deux accoudoirs = 1,2 kg
Chargeur = 0,2 kg
Poids total = 35,0 kg

Unité monte-escalier = 16,9 kg
Unite poignée/assise = 14,8 kg
Bloc batterie = 3,0 kg
Les deux accoudoirs = 1,2 kg
Chargeur = 0,2 kg
Poids total = 36,1 kg

Poids total autorisé 170 kg 195 kg

Poids maximum 
de la personne

135 kg 160 kg

Vitesse de montée 1) 5 - 20 marches / minute, pos-
sibilité de réglage continu

8 - 24 marches / minute, 
possibilité de réglage continu

Autonomie par chargement 
de batterie et une charge 
moyenne de 75 g1)

env. 26 étages 
(correspond à 390 marches)

env. 20 étages 
(correspond à 300 marches)

Autonomie par chargement 
de batterie et pleine char-
ge1)

env. 11 étages 
(correspond à 165 marches)

env. 9 étages 
(correspond à 135 marches)

Hauteur de marche max. 220 I 235 mm (extension) 220 I 235 mm (extension)
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Largeur d’escalier nécessaire 
(escaliers droits)

Largeur s-max sella + 100 mm Largeur s-max sella + 100 mm

Taille mini. de la plate-
forme
(escalier en U)

En fonction de la corpulence 
de l’utilisateur, etc.

En fonction de la corpulence 
de l’utilisateur, etc.

Batteries 2 x 12 V / 3,3 Ah (étanche au gaz) 2 x 12 V / 3,3 Ah (étanche au gaz)

Moteur à courant continu 24 V / 200 W 24 V / 275 W

Puissance de commutation 
interrupteur MONTÉE/DE-
SCENTE

3-8 N 3-8 N

Niveau de pression acous-
tique

< 70 dB < 70 dB

Température de stockage/
fonctionnement : appareil

0° C à +60° C / 
-30° C à +50° C

0° C à +60° C / 
-30° C à +50° C

Température de stockage/
fonctionnement : batterie

0° C à +60° C /
-30° C à +50° C

0° C à +60° C / 
-30° C à +50° C

Indications relatives aux 
vibrations

La valeur effective pondérée 
de l’accélération à laquelle 
les membres du corps sont 
soumis est généralement 
inférieure à 2,5 m/s2.

La valeur effective pondérée 
de l’accélération à laquelle 
les membres du corps sont 
soumis est généralement 
inférieure à 2,5 m/s2.

Autocollant numéro de 
série

À gauche du carter À gauche du carter

Classe de protection IP

Degré de protection IPX4 : 
protection contre les pro-
jections d’eau provenant de 
toutes les directions

Degré de protection IPX4 : 
protection contre les  
projections d’eau provenant 
de toutes les directions

1) Lorsque ComfortStep est activé, la vitesse de montée et la portée sont réduites.

Sous réserve de modifications techniques servant le progrès.
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2.5	Maß-Skizze D1353 2.5	Schéma coté D1353
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2.6	Maß-Skizze D1603 2.6	Schéma coté D1603
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2.7 Lieferumfang

Ladegerät inkl. Anleitung

Akkupack

Griff-/Sitzeinheit für s-max sella 

Steigeinheit

2.8 Zubehör

Kopfstütze

KFZ-Ladegerät

Verbreiterte Armlehnen

Hosenträgergurt inkl. Beckengurt

2.7 Volume de livraison

Chargeur avec instructions

Bloc batterie

Unite poignée/assise pour s-max sella 

Dispositif de montée

2.8 Accessoires

Appui-tête

Chargeur de voiture

Accoudoirs élargis

Sangle pantalon avec ceinture ventrale
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Beckengurt

Steighöhenerweiterung

Neigungssignalgeber

Ceinture ventrale

Rehausse de montée

Avertisseur d’inclinaison
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3	 Montage

3.1	Griffeinheit

	 WARNUNG - Feststellknöpfe 
	 fest anziehen!

	 WARNUNG - Die Aufnahme darf  
	 nur durch AAT autorisierte  
	 Fachhändler, die Firma AAT  
	 Alber Antriebstechnik GmbH  
	 oder den AAT-Außendienst  
	 eingestellt werden.

Verbinden Sie Griff-/Sitz-
einheit und Steigeinheit 
miteinander.
»» Die Aufnahme muss pa-
ralell zum Gehäuse sein.

Stecken Sie das Standrohr 
der Griff-/Sitzeinheit (mit 
der Sitzfläche nach vor-
ne) auf die Aufnahme der 
Steigeinheit.

3	 Montage

3.1	Unité de poignée

	� AVERTISSEMENT - Resserrer à 
fond les boutons de blocage !

	 �AVERTISSEMENT - Le  
support ne doit être réglé que 
par des entreprises spécialisées  
autorisées par AAT, la  
société AAT Alber  
Antriebstechnik GmbH ou le  
service commercial AAT.

Relier l’unité poignée/ 
assise et le dispositif de 
montée.
»» Le support doit être  
parallèle au carter.

Insérer le tube de l’unité 
poignée/siège (avec la  
surface du siège vers 
l’avant) sur le support du 
dispositif de montée.
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Über eine 9-polige Sub-D-
Kupplung in der Aufnah-
me der Steigeinheit wird 
die elektrische Verbindung 
hergestellt.

Sichern Sie die Verbindung 
mit dem Feststellknopf.
»» Prüfen ob Griffeinheit 
korrekt mit Steigeinheit 
verbunden ist.

La connexion électrique 
est établie via un  
accouplement Sub-D à 
9  pôles sur le support du 
dispositif de montée.

Sécurisez la connexion 
avec le bouton de blocage.
»» Vérifier si l’unité de  
poignée est reliée  
correctement au  
dispositif de montée.
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3.2	Akku-Pack

	 WARNUNG - Akku muss  
	 arretiert werden!

Montage.
Schieben Sie den Akku-
Pack in die Steigeinheit.
»» Die Verbindung arretiert 
sich automatisch.

Demontage.
Verriegelung lösen.
»» Entriegelungshebel an 
der Steigeinheit herun-
terdrücken und den Ak-
ku-Pack herausziehen.

3.2	Bloc batterie

	� AVERTISSEMENT - la batterie 
doit être bloquée !

Montage
Glisser le bloc batterie dans 
le dispositif de montée.
»» La connexion se verrouil-
le automatiquement.

Démontage
Déverrouiller.
»» Baisser le levier de  
déverrouillage sur le  
dispositif de montée et 
retirer le bloc batterie.
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4	 Inbetriebnahme

	 HINWEIS - s-max sella  
	 mindestens eine Stunde vor 
	 Inbetriebnahme in frostfreier  
	 Umgebung lagern!

4.1	Griff-/Sitzeinheit ausklappen

Sitzpolster gegen das Rü-
ckenpolster ziehen.
»» Gleichzeitig den Entrie-
gelunsknopf nach oben 
ziehen.

Sitzeinheit nach unten 
klappen.
»» Sitzeinheit muss hörbar 
einrasten!

4	 Mise en service

	� REMARQUE - Stocker le s-max 
sella à l’abri du gel au moins une 
heure avant la mise en service !

4.1	Rabattre l’unité poignée/siège

Tirer le rembourrage du 
siège contre celui du  
dossier.
»» Tirer parallèlement le  
bouton de déverrouillage 
vers le haut.

Rabattre l’unité du siège 
vers le bas.
»» L’unité du siège doit 
s’enclencher de manière 
audible!
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4.2	Armlehnen einsetzen

Auf beiden Seiten die Arm-
lehnen einsetzen.
»» Bitte prüfen Sie immer, 
ob der Rastbolzen an der 
Armlehne auch vollstän-
dig in die Nut des Schar-
niers eingetaucht ist.

Fußstütze aufklappen
»» Zur Personenbeförde-
rung klappen Sie die 
Fußstütze auf.

4.2	Mise en place des accoudoirs

Mettre les accoudoirs en 
place des deux côtés.
»» Vérifiez toujours si les 
boulons d’arrêt de 
l’accoudoir se sont  
entièrement enclenchés 
dans la rainure de la 
charnière.

Rabattre les repose-pieds
»» Rabattez les repose 
pied pour transporter la  
personne.
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4.3	Handgriff einstellen

	 WARNUNG - der Handgriff muss  
	 fest fixiert sein!

Bei sehr engen Treppenhäusern oder 
Wendeltreppen könnte es sein, dass der 
Handgriff an der Wand anstößt.

Handgriff kann in Quer-
richtung verstellt werden.
»» Feststellschraube für 
Griffseitenverstellung ge-
gen den Uhrzeigersinn 
lösen.

Handgriff in die gewünsche 
Richtung verschieben.

Feststellschraube für 
Griffseitenverstellung wie-
der fest anziehen.

4.3	Réglage de la poignée

	� AVERTISSEMENT - la poignée 
doit être fixée solidement!

Si les cages d’escalier ou les escaliers en 
colimaçon sont très étroits, la poignée 
risque de cogner contre le mur.

La poignée peut être réglée 
en position transversale.
»» Desserrer la vis de  
blocage dans le sens 
anti-horaire pour régler 
la poignée.

Glisser la poignée dans le 
sens souhaité.

Resserrer à fond la vis de 
blocage pour le réglage de 
la poignée.
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4.4	Einschalten

Sicherheitschip für Weg-
fahrsperre einsetzen.
»» Sicherheitschip muss 
einrasten!

s-max sella einschalten.

Akku-Anzeige leuchtet auf.
»» Einzelstufenschaltung 
aktiviert! (s. Kapitel 4.6)

4.4	Activation

Placer le chip de sécurité
pour débloquer le système.
»» Le chip de sécurité doit 
s’enclencher !

Enclencher le s-max sella.

L’affichage de la batterie 
s’allume.
»» Commutation marche 
par marche activée! (v. 
chap. 4.6)
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4.5	Neutralstellung

Steigbein durch Ge-
drückthalten des AUF/AB- 
Schalters in Neutralstel-
lung bringen.
»» Ist Einzelstufenschal-
tung aktiviert, wird das 
Steigbein automatisch in 
Neutralstellung gestoppt!

Falsch.

4.5	Position neutre

Placer le pied d’appui en 
position neutre en restant 
appuyé sur l’interrupteur 
MONTÉE / DESCENTE.
»» Si la commutation  
marche par marche est  
activée, le pied d’appui 
est automatiquement ar-
rêté en position neutre!

Erroné.
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4.6	Überprüfung der Sicherheits-

bremsen

	 WARNUNG - Tritt nur eine ein- 
	 seitige bzw. keine Bremswirkung 
	 ein, s-max sella nicht benutzen! 
	 Hersteller, AAT-Außendienst 
	 oder autorisierten Fachhändler 
	 verständigen! 

	 WARNUNG - Sicherheits-
	 bremsen ohne Insasse prüfen!

Am Fahrwerk befinden 
sich beidseitig Sicherheits-
bremsen.
»» Sicherheitsbremsen vor 
jeder Fahrt testen.

Steigbein komplett anzie-
hen und s-max sella nach 
hinten kippen.
»» Test: s-max sella lässt 
sich nicht nach vorne - 
nur nach hinten - rollen.

4.6	Contrôle des freins de sécurité

	� AVERTISSEMENT - Ne pas  
utiliser le s-max sella si aucun 
ou un seul frein fonctionne!  
Contacter le fabricant, le  
service après-vente AAT ou une  
entreprise spécialisée! 

	� AVERTISSEMENT - Contrôler 
les freins de sécurité quand le  
fauteuil est inoccupé!

Des freins de sécurité sont 
montés des deux côtés du 
châssis.
»» Tester les freins de  
sécurité avant chaque  
déplacement.

Rentrer à fond le pied 
d’appui et basculer le  
s-max sella vers l’arrière.
»» Test: le s-max sella ne 
peut pas être déplacé 
vers l’avant, mais uni-
quement vers l’arrière.
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4.7	Einzelstufenschaltung

Deaktivieren / Aktivieren.
»» LED leuchtet = Einzelstu-
fenschaltung aktiviert!

Sollten Sie die Einzelstu-
fenschaltung nicht benö-
tigen, können Sie diese  
manuell an der Folientasta-
tur ausschalten.

Ist die Einzelstufenschal-
tung deaktiviert, wird der 
Steigvorgang automatisch 
nach jeder Stufe kontinu-
ierlich fortgesetzt.

4.8	ComfortStep

Deaktivieren / Aktivieren.
»» LED leuchtet = Com-
fortStep aktiviert!

»» Dieser sorgt für einen  
sanften und somit  
komfortableren Steigvor-
gang.

Sollten Sie den Com-
fortStep nicht benöti-
gen, können Sie diesen  
manuell an der Folientasta-
tur ausschalten. 

Bei jedem erneuten Einschalten des Ge-
räts wird durch die Memory-Funktion die 
zuletzt verwendete Einstellung wiederge-
geben.

Sollte eine Anpassung der Stufenhö-
he vorgenommen werden, wenden Sie 
sich an den AAT-Außendienst oder 
autorisierten Fachhändler!

4.7	Commutation marche par marche

Désactivation/activation.
»» LED allumée = système 
marche par marche  
activé!

Si vous ne désirez pas  
utiliser cette fonction,  
éteignez la, en appuyant 
sur la touche.

Si le mode marche / mar-
che est désactivé, la mon-
tée ou descente se fait en 
continu.

4.8	ComfortStep

Désactivation/activation.
»» LED allumée = système 
ComfortStep sactivé!

»» Il garantit une montée 
en douceur et donc  
confortable.

Si vous ne désirez pas  
utiliser cette fonction,  
éteignez la, en appuyant 
sur la touche.

L’appareil mémorise le dernier réglage  
sélectionné et le restitue lors de 
l’allumage suivant. 

En cas de réglage de la hauteur des  
marches, veuillez-vous adresser au  
service après-vente AAT ou à un  
distributeur autorisé!
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4.9	Akku-Kapazität prüfen

Grün = voll

Gelb = gering
»» Akku laden!

Rot = leer
»» Akku laden!
»» Warnton alle 12 Sek.!
»» Akku-Kapazität reicht für 
max. 20-35 Stufen!

4.9	Contrôler la capacité des batteries

Vert = chargées

Jaune = faibles
»» Charger les batteries!

Rouge = déchargées
»» Charger les batteries!
»» Tonalité d’avertissement 
toutes les 12 s!

»» La capacité des batteries 
est suffisante pour env. 
20-35 marches!
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5	 Bedienung

	 WARNUNG - Bedienung nur 
	 durch eine einzelne geschulte  
	 Person!

	 WARNUNG - Ohne Insasse und  
	 mit Einzelstufenschaltung üben!

	 WARNUNG - Immer mit beiden  
	 Händen bedienen!

	 VORSICHT - Arme dürfen nicht 
	 über Armlehnen hinausragen!

	 HINWEIS - AUF/AB-Schalter 
	 erst wenige Sekunden nach 
	 Einschalten betätigen!

5.1	Platz nehmen des Insassen

s-max sella einschalten.

Sicherer Stand des s-max 
sella.
AUF/AB-Schalter in Rich-
tung AUF betätigen.
»» Steigbein soweit ausfah-
ren bis es auf dem Bo-
den aufsetzt.

5	 Utilisation

	� AVERTISSEMENT - Utilisation 
uniquement par une seule  
personne formée!

	� AVERTISSEMENT - Exercez-vous 
avec le système marche par 
marche activé et le fauteuil vide!

!

	� AVERTISSEMENT - Utiliser tou-
jours l’appareil à deux mains!

	 �PRUDENCE - Les bras ne doivent 
pas dépasser les accoudoirs !

	� AVERTISSEMENT - Attendre  quelques 
secondes avant d’appuyer sur 
l’interrupteur MONTÉE / DESCENTE!

5.1	Prendre place dans le fauteuil

Enclencher le s-max sella.

Position stable du s-max 
sella.
Actionner l’interrupteur 
MONTÉE/DESCENTE dans 
le sens de la MONTÉE.
»» Sortir le pied d’appui 
jusqu’à ce qu’il repose 
sur le sol.
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5.2	Armlehnen wegklappen

Armlehnen können nach 
hinten geklappt werden. 
Bei Bedarf können Sie 
auch aus der Aufnahme 
herausgezogen werden.
»» Nach dem Platznehmen 
des Insassen Armlehnen 
wieder in Ausgangsposi-
tion bringen.

5.3	Fußstütze aufklappen

Zur Personenbeförderung 
klappen Sie bitte die Fuß-
stütze auf und helfen dem
Insassen gegebenenfalls 
beim Aufstützen der Füße.

5.2	Relever les accoudoirs

Les accoudoirs peu-
vent être rabattus vers 
l’arrière. Si nécessaire, ils  
peuvent aussi être retirés du  
support.
»» Une fois que la personne 
s’est installée, remettre 
les accoudoirs en place.

5.3	Rabattre les repose-pieds

Pour le transport, veuillez 
relever les repose-pied et 
aidez
la personne, si nécessaire, 
à poser les pieds.
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5.4	Fahren auf der Ebene

Steigbein vorab ganz ein-
ziehen.

Zum Überwinden von 
Schwellen mit dem s-max 
sella rückwärts an diese 
heranfahren und dann 
über die Schwelle ziehen.

5.4	Déplacement sur un sol plan

Rentrer d’abord entière-
ment le pied d’appui.

Pour passer les seuils 
de porte avec le fauteuil  
roulant, reculer avec le  
s-max sella jusqu’au seuil 
puis le tirer par-dessus le 
seuil.
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5.5	Handgriffe auf die richtige Höhe 

einstellen

	 HINWEIS - Feststellknöpfe der 
	 Handgriffe entgegen dem  
	 Uhrzeigersinn drehen.

Handgriffe auf Schulterhö-
he ausziehen.

Feststellknöpfe wieder fest-
ziehen.

5.5	Régler les poignées à  hauteur 
d‘épaule

	� REMARQUE - Tourner les bou-
tons de blocage des poignées 
dans le sens anti-horaire.

Placer les poignées à  
hauteur d’épaule.

Resserrer les boutons de 
blocage à fond.
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5.6	Treppensteigsystem ankippen

	
WARNUNG - Zum Treppen- 
	 steigen und Befahren von  
	 schiefen Ebenen muss der 
 	 s-max sella angekippt werden. 

s-max sella über den EIN/
AUS-Schalter einschalten.

AUF/AB-Schalter in Rich-
tung „AB“ betätigen.
»» Steigbein muss die Lauf-
räder ca. 1-2 cm vom 
Boden abheben.

Fuß am Antriebsgehäuse 
abstützen und s-max sella 
leicht nach hinten kippen. 
Gerät muss ausbalanciert 
werden.
»» Das Gerät ist dann aus-
balanciert, wenn im 
Handgriff weder Druck 
noch Zug zu spüren 
sind.

5.6	Basculement du système de  
montée

	� AVERTISSEMENT - Pour monter 
un escalier ou rouler sur des sols 
irréguliers, le s-max sella doit 
être basculé. 

Enclencher le s-max  
sella avec l’interrupteur  
MARCHE/ARRÊT.

Actionner l’interrupteur 
MONTÉE/DESCENTE dans 
le sens « MONTÉE ».
»» Le pied d’appui doit  
soulever les roues du sol 
d’env. 1-2 cm.

Caler le pied au niveau 
du carter du moteur et 
basculer le s-max sella 
légèrement vers l’arrière. 
L’appareil doit être en  
équilibre.
»» L’appareil est en équilib-
re si vous ne sentez pas 
de pression ni de traction 
au niveau de la poignée.
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Um nun auf der Ebene zu 
fahren, Steigbein komplett 
einziehen.

Bei zu starkem Kippen 
stoppen die Sicherheits-
bremsen den s-max sella 
in Vorwärtrichtung.

Pour rouler sur le sol plan, 
rentrer entièrement le pied 
d’appui.

Si le basculement est trop 
important, les freins de 
sécurité bloquent le s-max 
sella vers l’avant.



37

D FR
5.7	Fahren auf der schiefen Ebene

ACHTUNG - Aus Sicherheits-
gründen sollte eine zweite Per-
son behilflich sein!

Handgriffe auf die richtige 
Höhe einstellen und mit 
Feststellknöpfen fixieren.

s-max sella leicht ankip-
pen.

Steigbein muss ganz einge-
zogen werden. 

5.7	Déplacement en pente

�ATTENTION - L’aide d’une  
deuxième personne est recom-
mandée pour des raisons de sé-
curité !

Régler les poignées à 
la hauteur adaptée et  
fixer avec le bouton de  
blocage.

Basculer le s-max sella  
légèrement.

Le pied d’appui doit être 
entièrement rentré. 
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Abwärts fahren
Fahren Sie vorwärts an die 
schiefe Ebene heran.

Zum Abbremsen den  
s-max sella etwas stärker 
kippen, damit die Sicher-
heitsbremsen greifen kön-
nen.

Déplacement en descente
Avancez jusqu’au sol  
incliné.

Pour freiner, basculer le  
s-max sella un peu plus 
afin que les freins de  
sécurité puissent avoir pri-
se.
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Aufwärts fahren
Befahren Sie die Schiefe 
Ebene rückwärts.

Zum Abbremsen den 
s-max sella etwas stärker 
kippen, damit die Sicher-
heitsbremsen greifen kön-
nen.

Déplacement en montée
Roulez en arrière sur le sol 
incliné.

Pour freiner, basculer le 
s-max sella un peu plus 
afi n que les freins de 
sécurité puissent avoir 
prise.
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5.8	Treppensteigen - Aufwärts

	 WARNUNG - Bedienung nur 
	 durch eine einzelne geschulte 
	 Person! Bei Minderjährigen ab 
 	 16 Jahren nur unter Aufsicht. 
	 Person sollte  körperlich und  
	 geistig in der Lage sein, den  
	 s-max sella sicher zu bedienen!

	 WARNUNG - Ohne Insassen und  
	 mit Einzelstufenschaltung üben.

	 WARNUNG - Vor Verwendung 
	 Sicherheitsbremsen prüfen!

	 WARNUNG - Immer mit beiden  
	 Händen bedienen!

	 WARNUNG - Es dürfen sich 
	 keine weiteren Personen im 
	 Gefahrenbereich unterhalb 
	 des s-max sella aufhalten!

Neutralstellung einstellen.
»» Steigbeine müssen ganz 
eingezogen werden.

5.8	Montée d’escaliers

	� AVERTISSEMENT - Utilisati-
on uniquement par une seule  
personne formée! Unique-
ment sous surveillance pour les  
mineurs à partir de 16  ans. La 
personne doit être dans une 
condition physique et mentale 
lui permettant d’utiliser le s-max 
sella en toute sécurité!

	� AVERTISSEMENT - Exercez-vous 
avec la commutation marche par 
marche tant que le fauteuil est 
inoccupé!

	� AVERTISSEMENT - Contrô-
ler les freins de sécurité avant  
utilisation!

	� AVERTISSEMENT - Utiliser  
toujours l’appareil à deux mains!

	� AVERTISSEMENT - Aucune  
autre personne n’est autorisée à 
se tenir dans la zone de danger 
sous le s-max sella!

Régler la position neutre.
»» Les pieds d’appui do-
ivent être entièrement 
rentrés.
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s-max sella ankippen und 
in Balance halten.

Rückwärts ganz an Stufe 
fahren.

2-3 Stufen nach oben 
gehen.

Basculer le s-max sella et 
le maintenir en équilibre.

Tirer le s-max contre la 
marche, en marche arrière.

Se placer 2 à 3  marches 
plus haut.
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AUF/AB-Schalter Richtung 
AUF drücken.
»» Ist Einzelstufenschal-
tung aktiviert - AUF/ 
AB-Schalter so lange  
gedrückt halten, bis s-
max sella von alleine 
stoppt.

s-max sella steigt hinauf.

s-max sella zur nächsten  
Stufe ziehen.
»» Ab Bild 3, S. 41 wieder-
holen.

Appuyer sur l’interrupteur 
MONTÉE/DESCENTE dans 
le sens MONTÉE.
»» Si la commutation  
marche par marche 
est activée - maintenir 
l’interrupteur MONTÉE 
/ DESCENTE jusqu’à 
ce que le s-max sella 
s’arrête de lui-même.

Le s-max sella monte 
l’escalier.

Tirer le s-max sella cont-
re la marche, en marche  
arrière.
»» Répéter les étapes à par-
tir de la figure 3, p.41.
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5.9	Treppensteigen - Abwärts

	 WARNUNG - Sobald die 
	 Steigbeine Last übernehmen ist 
	 Zug an den Handgriffen spürbar.  
	 s-max sella flacher halten 
	 um entgegenzuwirken!

	 WARNUNG - Es dürfen sich 
	 keine weiteren Personen im 
	 Gefahrenbereich unterhalb 
	 des s-max sella aufhalten!

Neutralstellung einstellen.

5.9	Descente d’escaliers

	� AVERTISSEMENT - Dès que 
les pieds d’appui endossent la  
charge, une traction au niveau 
des poignées se fait sentir.  
Maintenir le s-max sella moins 
penché pour contrecarrer !

	� AVERTISSEMENT - Aucune  
autre personne n’est autorisée à 
se tenir dans la zone de danger 
sous le s-max sella !

Régler la position neutre.
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s-max sella ankippen und 
in Balance halten.

s-max sella nach vorne  
schieben bis Sicherheits-
bremsen greifen.

AUF/AB-Schalter in Rich-
tung AB drücken.
»» Ist Einzelstufenschaltung 
aktiviert - AUF/AB-Schal-
ter so lange gedrückt 
halten, bis s-max sella 
von alleine stoppt.

Basculer le s-max sella et 
le maintenir en équilibre.

Pousser le s-max sella  
vers l’avant jusqu’à ce que 
les freins de sécurité frei-
nent.

Appuyer sur l’interrupteur 
MONTÉE/DESCENTE dans 
le sens DESCENTE.
»» Si la commutation mar-
che par marche est 
activée - maintenir 
l’interrupteur MONTÉE 
/ DESCENTE jusqu’à 
ce que le s-max sella 
s’arrête de lui-même.
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s-max sella steigt hinab.

s-max sella nach vorne 
schieben.
»» Ab Bild 3, S. 44 wieder-
holen.

5.10	 Auf Treppe ablegen

s-max sella ablegen.
»» Sicherheitsbremsen ver-
hindern abrollen!

Le s-max sella descend 
l’escalier.

Pousser le s-max sella vers
l’avant.
»» Répéter les étapes à par-
tir de la figure 3, p.44.

5.10	Dépose sur une marche

Mettre le s-max sella à 
l’arrêt.
»» Les freins de  
sécurité empêchent tout  
déplacement involon-
taire!
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5.11	Abstellen

	
	 HINWEIS - Akkus nach jedem 
	 Gebrauch laden!

Abschaltautomatik schaltet bei längeren 
Pausen ab. s-max sella erst AUS und dann 
wieder EIN schalten.

Neutralstellung einstellen.
Steigbein muss ganz einge-
zogen werden.

s-max sella ausschalten.

Sicherheitschip für Weg-
fahrsperre entfernen.

5.11	Mise à l’arrêt

	
	� REMARQUE - Recharger les  

batteries après chaque  
utilisation!

Le dispositif d’arrêt automatique arrête 
l’appareil en cas de pauses prolongées. 
Désactiver d’abord le s-max sella puis le 
réenclencher.

Régler la position neutre.
Le pied d’appui doit être 
entièrement rentré.

Couper le s-max sella.

Retirer le chip de sécurité
pour bloquer le fauteuil. 
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5.12	Griff-/Sitzeinheit zusammenklappen

Armlehnen entnehmen

Fußstütze einklappen.

Entriegelungshebel nach 
vorne drücken und Sitzein-
heit nach oben klappen.

Sitzpolster gegen das Rü-
ckenpolster drücken bis es 
hörbar einrastet.

5.12	Rabattre l’unité poignée/siège

Retirer les accoudoirs

Rabattre le repose-pied.

Pousser le levier de déver-
rouillage vers l’avant et re-
lever l’unité du siège.

Appuyer le rembourrage 
du siège contre celui du 
dossier jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche de manière 
audible.
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5.13	 Transport

	 WARNUNG - Gewichtsangaben  
	 beachten!

	 WARNUNG - Steigeinheit an der  
	 Griffmulde sowie am Griff des  
	 Akku-Packs tragen!

	 WARNUNG - Beim Transport in 
	 Fahrzeugen gemäß gültigen 
	 gesetzlichen Vorschriften 
	 sichern!

	 VORSICHT - s-max sella beim 
	 Transport ausschalten!

Akkus gelten nicht als Gefahrgut gemäß 
den IATA-Sonderbestimmungen A67 und 
GGVS Rn-Nr. 2801 A, Abs. 2!
Akkus für Flugreisen gemäß DOT und IATA 
zugelassen!

Griff/Sitzeinheit abnehmen.
»» Feststellschraube lösen.

5.13	 Transport

	� AVERTISSEMENT - Respecter 
les indications de poids!

	 �AVERTISSEMENT - Saisir le dis-
positif de montée par la poignée 
encastrée et la poignée du bloc 
batterie!

	� AVERTISSEMENT - Lors du 
transport dans des véhicules, 
bloquer le s-max sella conformé-
ment aux prescriptions légales 
en vigueur!

	� PRUDENCE - Désactiver le  
s-max sella lors du transport!

Les batteries ne sont pas considérées 
comme des marchandises dangereuses 
conformément aux dispositions spéciales 
de l’IATA A67 et GGVS n° 2801 A, para-
graphe 2! Batteries autorisées pour les vols 
aériens selon DOT et IATA !

Retirer l’unité poignée/
siège.
»» Desserrer la vis de blo-
cage.
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Griff/Sitzeinheit abziehen.

6	 Pflege und Wartung

	 WARNUNG - Alle zwei Jahre eine 
	 sicherheitstechnische Prüfung 
	 durchführen (MPBetreibV)!
	 Prüfplakette informiert über 
	 spätesten Zeitpunkt.
	 Tipp: Nach Anwenderwechsel/ 
	 Wiedereinsatz!

	 WARNUNG - Reparaturen und 
	 Sicherheitstechnische Prüfungen 
 	 dürfen nur vom Hersteller, 
	 AAT-Außendienst oder vom 
	 autorisierten Fachhandel durch- 
	 geführt werden!

Retirer l’unité poignée/
siège.

6	 Entretien et maintenance

	� AVERTISSEMENT - Effectuer un 
contrôle technique de sécurité 
tous les deux ans (MPBetreibV)!

	� La plaque de contrôle indique la 
date à respecter.

	� Conseil: après changement 
d’utilisateur / réutilisation!

	� AVERTISSEMENT - Les répara-
tions ou contrôles techniques de 
sécurité doivent être effectués 
exclusivement par le fabricant, 
le service après-vente AAT ou 
par une entreprise spécialisée  
autorisée!
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6.1	Akku

	 VORSICHT - Nie mit feuchten 
	 Händen berühren!

	 HINWEIS - Vor Feuchtigkeit 
	 schützen!

	 HINWEIS - Akkus nach jedem 
	 Gebrauch laden!

	 HINWEIS - Ladegerät und 
	 Spannungswandler vor Ölen, 
	 Fetten, aggressiven Reinigungs- 
	 mitteln, Verdünnungen oder 
	 Beschädigungen schützen! 

	 HINWEIS - Bedienungsanleitung 
	 Ladegerät/Spannungswandler 
	 beachten!

	 HINWEIS - Tiefentladen führt zu 
	 Kapazitätsverlust und verkürzt 
	 Lebensdauer!

Neue Akkus erreichen volle Kapazität erst 
nach mehrmaligem Laden.
Akkus sind zugelassen für Luftfrachttrans-
port gemäß DOT und IATA.
Akkus sind wartungsfrei und wiederauf-
ladbar.

Akku laden
s-max sella ausschalten.

Akkupack entnehmen.

6.1	Batterie

	� PRUDENCE - Ne jamais toucher 
avec des mains humides !

	� REMARQUE - Le protéger de 
l’humidité !

	 �REMARQUE - Recharger les  
batteries après chaque utilisation!

	� REMARQUE - Protéger le  
chargeur et le convertisseur de 
tension des huiles, graisses,  
détergents agressifs, diluants ou 
détériorations ! 

	� REMARQUE - Respecter les  
instructions du manuel 
d’utilisation du chargeur/ 
convertisseur de tension !

	� REMARQUE - Une décharge 
profonde provoque une perte de 
capacités et réduit la durée de 
vie des batteries !

Des batteries neuves atteignent leur pleine 
capacité seulement après plusieurs cycles 
de charge. Les batteries sont autorisées 
pour le transport aérien selon DOT et IATA.
Les batteries ne nécessitent aucune  
maintenance et sont rechargeables.

Chargement de la batterie
Désactiver le s-max sella.

Retirer le bloc de batterie.
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»» Entriegelungshebel drü-
cken und Akkupack über 
Handgriff herausziehen.

Ladegerät anschließen.
»» Steckkontakte sauber 
halten!

LED grün = Akku voll

LED orange = Akku wird 
geladen

»» Appuyer sur le levier de 
déverrouillage et retirer 
le bloc de batterie par la 
poignée.

Brancher le chargeur.
»» Les contacts enfichables 
doivent rester propres!

LED verte = batterie  
chargée

LED orange = batterie en 
cours de chargement
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Akku im Kraftfahrzeug  
laden
s-max sella ausschalten.

Spannungswandler an-
schließen.

Spannungswandler ein-
schalten.
»» Warnton = Spannung 
gering!

LED grün = Akku voll

Chargement de la batterie 
dans le véhicule
Désactiver le s-max sella.

Raccorder le convertisseur 
de tension.

Enclencher le convertis-
seur de tension.
»» Signal sonore = tension 
trop faible !

LED verte = batterie  
chargée
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LED orange = Akku wird 
geladen

LED orange = batteries en 
cours de chargement
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6.2	Wechsel der elektrischen  

Sicherungen

	 ACHTUNG - Defekte  
	 Sicherungen nicht flicken oder  
	 überbrücken! Nur neue  
	 Sicherungen der gleichen 
	 Ampèrezahl dürfen ersetzt  
	 werden.

Ersatzsicherungen werden von der Firma 
AAT Alber Antriebstechnik GmbH  
angeboten.

Nehmen Sie vor dem  
Sicherungswechsel den 
Akku-Pack vom Ladegerät 
ab.

Abdeckung der Sicherung 
entfernen und defekte  
Sicherung herausnehmen.

Neue Sicherung ein- 
stecken und Abdeckung 
wieder aufsetzen.

Sollte Ihre Sicherung öfter durchbren-
nen, so kontaktieren Sie die AAT Alber 
Antriebstechnik GmbH oder den geschul-
ten Fachhandel.

6.2	Remplacement des fusibles  
électriques

	� ATTENTION - Ne pas réparer ni 
ponter les fusibles défectueux! 
Ne mettre en place que des  
fusibles neufs de même  
ampérage.

Des fusibles de rechange sont proposés 
par la société AAT Alber Antriebstechnik 
GmbH.

Retirer le bloc de  
batterie du chargeur avant 
de changer les fusibles.

Retirer la protection des 
fusibles et sortir le fusible 
défectueux.

Insérer le nouveau fusible 
et remettre la protection en 
place.

Si votre fusible saute souvent,  
contactez la société AAT Alber A 
ntriebstechnik GmbH ou une entreprise 
spécialisée.
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Sicherung Gerät

Zum Wechseln der Siche-
rung die Sicherungshal-
terung eindrücken und 
gleichzeitig gegen den Uhr-
zeigersinn drehen. 

Die Sicherungshalterung 
herausziehen und defek-
te Sicherung entnehmen. 
Neue Sicherung einsetzen, 
Sicherungshalterung im 
Uhrzeigersinn drehen und 
fixieren.

Sollte die Sicherung häufig durchbren-
nen, so kontaktieren Sie bitte die AAT 
Alber Antriebstechnik GmbH oder den 
geschulten Fachhandel.

Fusible de l’appareil

Pour remplacer le  
fusible, appuyer sur le  
support du fusible en 
tournant simultanément 
dans le sens anti-horaire. 

Retirer le support et  
enlever le fusible  
défectueux. Insérer le 
nouveau fusible, tourner 
puis fixer le support du 
fusible dans le sens  
horaire.

Si votre fusible saute souvent,  
veuillez contacter la société AAT Alber  
Antriebstechnik GmbH ou une entreprise 
spécialisée.



56

D FR
6.3	Bremsbeläge prüfen

	 HINWEIS - Mindestbelagsdicke  
	 = 1 mm. Falls unterschritten 
	 oder beschädigt Hersteller, 
	 AAT-Außendienst oder 
	 autorisierten Fachhändler 
	 verständigen! 

Bremsbeläge prüfen
Regelmäßig prüfen.

6.4	Steigfußbeläge prüfen

Beläge regelmäßig auf  
Beschädigungen prüfen.

Ist ein Belag abgenutzt 
oder beschädigt, müssen 
beide Steigfüße durch die 
AAT Alber Antriebstechnik 
GmbH, den AAT-Außen 
dienst oder durch den auto 
risierten Fachhandel aus-
gewechselt werden.

6.3	Contrôle des garnitures de frein

	� REMARQUE - Épaisseur de 
garniture minimale = 1  mm. Si 
la garniture est moins épaisse 
ou endommagée, contacter le  
fabricant, le service après-vente 
AAT ou une entreprise  
spécialisée! 

Contrôle des garnitures de 
frein
Contrôler régulièrement.

6.4	Contrôle des garnitures de pivots

Vérifier régulièrement si les 
garnitures sont en bon état.

Si une garniture est usée 
ou endommagée, les deux 
pieds d’appui doivent être 
remplacés par la société 
AAT Alber Antriebstechnik 
GmbH, le service  
commercial AAT ou une 
entreprise spécialisée  
autorisée.
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6.5	Reinigung/Desinfektion

	 WARNUNG - Nach Reinigung 
	 Sicherheitsbremsen prüfen  
	 (Kapitel 4.5)!

	 WARNUNG - Während  
	 Reinigung nicht rauchen!

	 HINWEIS - Sicherheitsbremsen  
	 und Bremstrommeln in Felgen  
	 wöchentlich oder bei Ver- 
	 schmutzung mit Spiritus  
	 reinigen! Gefahrenhinweise 
	 Spiritus beachten!

	 HINWEIS - s-max sella von Zünd- 
	 quellen fern halten!

	 HINWEIS - Keinen Hoch- 
	 druckreiniger verwenden!

Mit feuchtem Tuch und 
haushaltsüblichen Rei- 
nigungs- / Desinfektions- 
mitteln reinigen.

6.5	Nettoyage/désinfection

	� AVERTISSEMENT - Contrôler 
les freins de sécurité après le  
nettoyage (chap. 4.5)!

	� AVERTISSEMENT - Ne pas  
fumer pendant le nettoyage!

	 REMARQUE - Nettoyer les freins 
	 de sécurité et les tambours de  
	 frein dans les jantes au white- 
	 spirit une fois par semaine ou en 
	 cas d’encrassement! Respecter 
	 les indications de danger du 
	 white-spirit !

	� REMARQUE - Maintenir le s-max 
sella à distance de toute source 
d’inflammation !

	� REMARQUE - Ne pas utiliser de 
nettoyeur haute pression !

Nettoyer avec un chiffon 
humide et des détergents/
désinfectants courants.
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6.6	Entsorgung

Ihr s-max sella und des-
sen Akkus sind langlebige  
Produkte. Nach Ablauf 
der natürlichen Lebens-
dauer können Sie diese  
Komponenten an die 
AAT Alber Antriebs-
technik GmbH oder de-
ren Fachhändler zur 
Entsorgung zurück 
geben.

In Deutschland ist das Elektro- und  
Elektronikgerätegesetz (ElektroG) zum 
24.03.2005 in Kraft getreten und regelt 
die Rücknahme und Entsorgung von elek-
trischen und elektronischen Altgeräten.
Gemäß der Hinweise des Bundesministe-
riums für Umwelt (BMU) zur Anwendung
des ElektroG gilt das Gerät s-max sella als 
Transportmittel und fällt damit nicht unter 
die Kategorie der im ElektroG §2 Abs. 1 
Satz 1 genannten Geräte (Verweis auf die 
Richtlinie des Europäischen Parlaments 
(2002/96/EG)).

6.6	Recyclage

Votre s-max sella et sa  
batterie sont des produits 
de grande longévité. À la fin 
de leur durée de vie  
normale, vous pouvez  
restituer ces composants 
à la société AAT Alber  
Antriebstechnik GmbH ou à 
une entreprise spécialisée 
à fins de recyclage.

En Allemagne, la loi sur les appareils 
électriques et électroniques (ElektroG) 
entrée en vigueur le 24.03.2005 régit la  
restitution et le recyclage des appareils 
électriques et électroniques usagés.
Conformément aux consignes du  
ministère de l’environnement allemand  
relatives à l’application
de la loi sur les appareils électriques 
et électroniques, le s-max sella est  
considéré comme un dispositif de  
transport et n’entre donc pas dans la  
catégorie des appareils mentionnés au § 2 
section 1 alinéa 1 (renvoi à la directive eu-
ropéenne (2002/96/CE)).
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7	 Fehlerzustände und Prob-

lemlösungen

7.1	Fehlerzustände

s-max sella einschalten.

LED blinkt.
»» Fehlerzustände beachten!

s-max sella ausschalten.

7	 Indicateurs d’erreur et réso-
lution des problèmes

7.1	 Indicateurs d’erreur

Enclencher le s-max sella.

La LED clignote.
»» Tenir compte des états 
de défaut !

Désactiver le s-max sella.
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s-max sella einschalten.
»» LED blinkt - Hersteller, 
AAT-Außendienst oder 
autorisierten Fachhänd-
ler verständigen!

Fehlerzustände

LED blinkt Fehlerzustand

1x Ladebuchse defekt

2x Geschwindigkeitsregler, 
AUF/AB-Schalter, Steck-
kontakte oder Zuleitung 
defekt

3x Fehler Platine (FET)

4x Fehler Platine (Relais)

5x Fehler Motor

6x Überlastung

7x Überspannung

8x Fehler elektro- 
magnetische Bremse

9x Fehler Elektronik

10x Fehler Hohlwellensensor 
(nur bei aktivem ComfortStep)

Enclencher le s-max sella.
»» La LED clignote -  
Contacter le fabricant, le 
service après-vente AAT 
ou une entreprise spé-
cialisée!

Indicateurs d’erreur

La LED 
clignote

Indicateurs d’erreur

1x Boîtier de chargement 
défectueux

2x Régulateur de vitesse, 
interrupteur MONTÉE/
DESCENTE, contacts 
enfichables ou câble 
d’alimentation défectueux

3x Erreur platine (FET)

4x Erreur platine (relais)

5x Erreur moteur

6x Surcharge

7x Surtension

8x Erreur frein  
électromagnétique

9x Défaut électronique

10x Erreur senseur!  
(uniquement si ComfortStep 
activé)



61

D
7.2	Problemlösungen

Problem Prüfung und eventuelle Problemlösung

s-max sella lässt sich nicht ein-
schalten

Spiralkabel-Stecker eingesteckt und arretiert? 
Nein: aufstecken und arretieren.

Ladegerät angeschlossen? 
Ja: Ladekabel abnehmen.

Akkus leer? 
Ja: Akkus laden.

Problem noch vorhanden? 
Ja: Hersteller, AAT-Außendienst, autorisierten 
Fachhändler verständigen.

 
s-max sella fährt nicht

Sicherheitschip eingesetzt? 
Ja: Hersteller, AAT-Außendienst, autorisierten 
Fachhändler verständigen.

Akkus lassen sich nicht laden Hersteller, AAT-Außendienst, autorisierten 
Fachhändler verständigen.
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7.2	Résolution des problèmes

Problème Contrôle et résolution éventuelle du problème

Le s-max sella ne se met pas en 
marche

Connecteur mâle à câble spiralé branché et 
verrouillé ? Non : le brancher et le verrouiller.

Chargeur branché ? Oui : retirer le câble.

Batteries vides ? Oui : charger les batteries.

Le problème persiste-t-il ? Oui : contacter le 
fabricant, le service après-vente AAT ou une 
entreprise spécialisée !

Le s-max sella ne bouge pas Chip de sécurité en place ? Oui : contacter le 
fabricant, le service après-vente AAT ou une 
entreprise spécialisée !

Les batteries ne se chargent pas Contacter le fabricant, le service après-vente 
AAT ou une entreprise spécialisée !
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8	 Garantie und Haftung

8.1	Garantie

AAT Alber Antriebstechnik GmbH über-
nimmt für den s-max sella (mit Ausnah-
me der Blei-Akkus) und alle Zubehör- 
teile, für den Zeitraum von zwei Jahren 
ab Empfangsdatum die Garantie,  dass 
diese frei von Material- und Ver- 
arbeitungsfehlern sind.
Für Blei-Akkus - deren ordnungsgemäße 
Pflege vorausgesetzt - übernimmt die 
AAT Alber Antriebstechnik GmbH die  
Garantie für den Zeitraum von einem Jahr 
ab Empfangsdatum.
Die Garantie auf den s-max sella erstreckt 
sich nicht auf Fehler, welche zurückzufüh-
ren sind auf:

»» Schäden, die infolge übermäßiger Bean-
spruchung auftreten.

»» Schäden, die sich infolge unachtsamer 
Behandlung ergeben.

»» gewaltsame Beschädigungen.
»» natürliche Verschleißteile (Brems- 
beläge, Gleitschutz, Steigfuß).

»» unsachgemäße oder unzureichende 
Wartung durch den Kunden.

»» unberechtigte bauliche Veränderun-
gen oder nicht bestimmungsgemäßen 
Gebrauch des s-max sella oder der 
Zubehörteile.

»» Nutzung des s-max sella über das zu- 
lässige Gesamtgewicht oder das max. 
Personengewicht hinaus.

»» unsachgemäßes Laden der Blei-Akkus.

8	 Garantie et responsabilité

8.1	Garantie

AAT Alber Antriebstechnik GmbH prend 
en charge la garantie du s-max sella (à 
l’exception des batteries au plomb) et 
de tous les accessoires pendant une  
période de deux ans à compter de la date de  
réception contre tout vice de matériaux et 
de fabrication.
Pour les batteries au plomb, et à  
condition qu’elles aient été entretenues  
correctement, la société AAT Alber  
Antriebstechnik GmbH prend en charge 
la garantie pendant une période d’un an à 
compter de la date de réception.
La garantie sur le s-max sella n’inclut pas 
les défauts dus aux causes suivantes:

»» Dommages survenus à la suite d’une 
sollicitation excessive.

»» Dommages résultant d’une négligence 
dans la manipulation.

»» Violentes détériorations.
»» Pièces d’usure naturelle (garnitures de 
freins, antidérapants, pied d’appui).

»» Maintenance non conforme ou  
insuffisante réalisée par le client.

»» Modifications structurelles non  
autorisées ou utilisation non conforme 
à l’usage prévu du s-max sella ou des 
accessoires.

»» Utilisation du s-max sella au-delà du  
poids total autorisé ou du poids  
maximum de la personne.

»» Chargement non conforme des batteries 
au plomb.
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8.2	Haftung

AAT Alber Antriebstechnik GmbH ist als 
Hersteller des s-max sella nicht verant-
wortlich für eventuell auftretende Schä-
den, wenn:

»» s-max sella unsachgemäß gehandhabt 
wurde.

»» Reparaturen, Montagen oder andere Ar-
beiten von nicht autorisierten Personen 
durchgeführt wurden.

»» s-max sella nicht entsprechend der Be-
dienungsanleitung benutzt wurde.

»» fremde Teile angebaut bzw. mit dem s-
max sella verbunden wurden.

»» Teile des s-max sella abmontiert wur-
den.

»» s-max sella über das zulässige Gesamt- 
gewicht bzw. das max. Personen- 
gewicht hinaus belastet wurde.

»» s-max sella nicht regelmäßig (in  
2-jährigem Turnus) vom Hersteller,  
AAT-Außendienst oder einem 
autorisierten Fachhändler gewartet  
wurde.

»» Minderjährige den s-max sella ohne 
Aufsicht betreiben (ausgenommen Ju-
gendliche ab 16 Jahre, die unter Auf-
sicht ausgebildet wurden).

»» s-max sella mit ungenügender Akku- 
Ladung betrieben wurde.

8.2	Responsabilité

En tant que fabricant du s-max sella, la 
société AAT Alber Antriebstechnik GmbH 
n’est aucunement responsable des  
dommages éventuels dans les cas  
suivants :

»» Le s-max sella a fait l’objet d’une  
maintenance non conforme.

»» Les réparations, montages ou autres  
travaux ont été réalisés par des  
personnes non autorisées.

»» Le s-max sella n’a pas été utilisé  
conformément aux instructions 
d’utilisation.

»» Des pièces de fabricants tiers ont été 
montées sur ou reliées au s-max sella.

»» Des pièces du s-max sella ont été  
démontées.

»» Le s-max sella a été chargé au-delà 
du poids total autorisé ou du poids  
maximum de la personne.

»» Le s-max sella n’a pas été entretenu  
régulièrement (tous les 2  ans) par le  
fabricant, le service après-vente AAT ou 
une entreprise spécialisée.

»» Le s-max sella est utilisé par des  
personnes mineures sans surveillance 
(à l’exception des mineurs de plus de 
16 ans formés sous la surveillance d’un 
adulte).

»» Le s-max sella a fonctionné avec des 
batteries insuffisamment chargées.
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Notizen: Notations:
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Notizen: Notasions:
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Notizen: Notasions:




